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  Metalab OE5 ÖVSV Dachverband

Zustand äußerlich gut, Schirmbild erscheint aber erst nach etwa 15 Minuten und mehrmaligen 

Neustarts durch Aus-Einschalten.

Bildschirmmaske wird einwandfrei dargestellt, Bedienung möglich, Signaldarstellung unstet und stark 

verzerrt. Dem im Netzteil eingebauten Betriebsstundenzähler nach war das Gerät ein gutes Stück mehr 

als 10.000 Stunden in Betrieb.
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